
ルミテスター
※この検査は、アルコール消毒や次亜塩
拭き た後 試薬が かり溶解拭き取った後、試薬がしっかり溶解して

1.「ルシパックPEN」の綿棒

ホルダーを抜き、綿球部分
を水でぬらします

２．検査対象物の拭
取りを行います。
（１０cm×１０cmをを水でぬらします。

「ルシパックPEN」は測定開

始の約２０分前に冷蔵庫か
ら出し、常温にもどしてから、
ご使用ください。

（１０cm×１０cmを

安に１５秒くらいか
て、綿棒がしなるよ
に拭き取ります）

４．拭き取りサンプル
と試薬を反応させ、
チューブの先に反応
液をおとすために、
「ルシパックPEN」を
数回振り下ろします

５．「ルシパックP
に液がたまって
確認し、その後、
を完全に溶解し

数回振り下ろします

８．蓋をします７．「ルシパックPEN」をルミテ

スタ の測定部にセットしますスターの測定部にセットします。
蓋を閉じます。機器は必ず水平
に保ってください。

の使用方法
塩素消毒前にご使用してください。

るか確認 から測定 くださているか確認してから測定してください。

拭き

を目

３．「ルシパックPEN」綿棒

部分を本体部分にもどしま
すを目

け
よう

す。

６．「POWER」キーを押し電
源を入れます。8秒間のカウ
ントダウン後、測定可能状態
になります。

PEN」下部

いることを
、白色試薬

します。

す。 ９．操作パネルの「ENTER」
キーを押します。キ を押します。
１０秒後に結果が表示されま
す。
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手指の拭き取り方法

1.「ルシパックPEN」の綿棒ホルダー1. ルシパックPEN」の綿棒ホルダ
を抜き、綿球部分を水でぬらします。
「ルシパックPEN」は測定開始の約２

０分前に冷蔵庫から出し、常温にも
どしてから、ご使用ください。

２．綿棒がしな
の力で手のひ
隙間なく拭く。

５．すべての指
の周囲を拭く

４．すべての指の間
を拭く

８．「ルシパックPE
に液がたまってい
確認し、その後、
を完全に溶解しま

７．拭き取りサンプルと試薬
を反応させ、チューブの先に
反応液をおとすために、「ル
シパックPEN」を数回振り下
ろします

１０．「ルシパックPEN」をルミテ

スターの測定部にセットします。
蓋を閉じます。機器は必ず水平
に保ってください。

１１．蓋をします

法と測定器の使い方

なるぐらい
ひらを横に

３．手の平を隙間なく縦に
拭く

指先・爪 ６．「ルシパックPEN」綿棒

部分を本体部分にもどしま
す。

EN」下部

いることを
白色試薬
ます。

９．「POWER」キーを押し電
源を入れます。8秒間のカウ
ントダウン後、測定可能状態
になります。

１２．操作パネルの「ENTER」
キーを押します。
１０秒後に結果が表示されます。
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す。


